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基于 XC6SLX16 的 TDLAS 气体检测激光驱动系统
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摘 要: TDLAS 技术作为一种快速、准确、高精度的气体检测手段，可用于多种极端环境中的气体测量以及

人体呼气检测等领域。本文设计了一种基于 XC6SLX16 的 TDLAS 气体检测激光驱动系统，采用 FPGA 芯片

XC6SLX16 为主控，在 FPGA 内部利用直接数字合成的方式产生激光器所需要的驱动信号。并研制了输出范围

数控可调的压控恒流源电路，可以通过 FPGA 设置不同档位的电流输出，使得驱动系统可以满足不同激光器的

需求。同时，系统使用 USB 的方式进行通信，通过上位机配置系统工作时的各项参数，提高了系统的易用性和

灵活性。
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TDLAS gas detection laser drive system based on XC6SLX16
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Abstract: As a fast，accurate and high－precision gas detection method，TDLAS technology can be used for gas
measurement in a variety of extreme environments and human breath detection． In this paper，a TDLAS gas detection
laser driving system based on XC6SLX16 is designed． The FPGA chip XC6SLX16 is used as the main control，and the
driving signal required by the laser is generated by direct digital synthesis in the FPGA． And developed a voltage－con-
trolled constant current source circuit with digitally adjustable output range，which can set the current output of differ-
ent gears through FPGA，so that the drive system can meet the needs of different lasers． At the same time，the system
uses USB to communicate，and configures various parameters of the system through the host computer，which improves
the usability and flexibility of the system．
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1 引言

近年来，我国逐步加大了对极端环境探测的研究

力度，对极端环境的探测集中在深海、深空、极地等领

域。由于极端环境的工况比较恶劣，故一些科研活动

所需要的仪器设备可能无法稳定工作。TDLAS 作为

一种利用气体的光谱吸收原理进行气体探测的技术，

由于其操作简单、可靠性高等优点［1－2］，在极端环境的

气体探测领域能够发挥重要作用。此外，TDLAS 气体

检测系统以其操作简单、检测成本低等特点，也可应

用于人体呼气检测系统、工业生产等场景［3］。
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TDLAS 气体检测系统采用波长调制技术，需要对

激光器输出的激光波长进行调制［4－5］。通常使用调制

激光器电流的方式实现波形调制［6］，本文设计了可调

谐激光器驱动系统，以 FPGA 作为主控，通过上位机

控制，能够实现激光器驱动的调制波形输出和输出电

流档位切换。

2 系统总体方案

TDLAS 检测系统使用可调谐半导体激光器作为

光源，利用激光被气体吸收形成的吸收光谱进行气体

种类和浓度的检测。为了提高系统检测下限，该技术

需要对激光器射出的激光进行调制，调制的波形为低

频三 角 波 或 锯 齿 波 信 号 叠 加 上 高 频 的 正 弦 波 信

号［7－8］。

系统主要由主控电路、DAC 电路、压控恒流源电

路和上位机通信电路组成。其中主控电路使用 FPGA
作为主控制器，在其内部实现了直接频率合成器并通

过 DAC 产生相应频率的调制电压信号，再经过压控

恒流源电路将电压信号转换为电流信号驱动激光器。
其中，压控恒流源电路中增加了可变增益的反馈放大

电路，可以通过主控修改数字电位器的阻值实现放大

倍数的切换，从而切换输出电流的档位，使得该系统

可以适用于不同的激光器。系统通过 串 口 转 USB
HID 的方式与 PC 通信，通过上位机软件配置系统的

输出波形和电流档位等参数。

图 1 系统总体框图

3 硬件电路设计

3. 1 主控电路设计

在 TDLAS 检测系统中，需要根据不同的情况产

生不同的激光器调制信号，此外还需要进行电流档位

的切换，故驱动系统使用 XC6SLX16 作为主控芯片。
XC6SLX16 为赛灵思的 FPGA 芯片，内部具有 14 579
个逻辑单元，32 个 DSP 处理单元，576 kbit 的嵌入式

存储器等丰富的逻辑资源，满足激光器驱动调制波形

产生和通信控制等逻辑功能实现的需要［9］。

主控电路部分如图 2 所示，除了 XC6SLX16 主控

芯片以外，主控电路还包含 50 MHz 有源晶振，串行

SPI 配置芯片、电源芯片和 HID 转串口芯片。其中

HID 转串口芯片可以实现上位机和 FPGA 的通信，上

位机可以通过软件对系统的参数进行配置，从而控制

系统输出相应的电流信号。

图 2 主控系统框图

3. 2 数模转换电路设计

TDLAS 气体检测激光驱动系统的驱动电压信号

由扫描信号和调制信号叠加产生。一般采用两个信

号发生模块分别产生上述两个信号，再使用同向加法

电路进行信号叠加［10］。这种方式需要两路信号发生

电路和一路信号叠加电路。本系统在 FPGA 内部实

现了低频扫描信号和高频正弦波信号的叠加，与常规

的使用双路 DAC 产生信号并采用模拟运放电路进行

叠加产生调制信号的方式相比，使用单路 DAC 即可

实现驱动信号产生的功能［11］。降低了系统的复杂

度，提高了工作的稳定性［12］。系统采用 MAX541 数

模转换 芯 片 产 生 调 制 电 压 信 号。MAX541 是 一 款

MAXIM 公司生产的 16 位高精度 DAC 芯片，其建立时

间为 1 μs、INL 为 1 LSB，同 时 搭 配 使 用 温 漂 为 2
ppm /℃、输出噪声为 1 μVpp 的超低噪声、高精度基

准电压源 ADＲ4533B，满足了系统对数模转换电路速

度和精度的要求。模数转换电路如图 3 所示。

图 3 模数转换电路设计

3. 3 压控恒流源电路设计

常用于 TDLAS 检测系统的激光器为可调谐半导

体激光器。激光器的出光波长和光功率会直接影响

到整个气体检测系统的检测精度和稳定度，而波长和

光功率会直接受激光器的驱动电流的影响［11－12］。
如图 4 所示，本系统的压控恒流源电路由运算放

大器、MOSFET、低温飘采样电阻、仪表放大器和数字

电位器组成。运放采用德州仪器的 OPA325，相比于
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传统的采用互补轨到轨输入级运放，OPA325 采用零

交越失真电路拓扑结构，保证了电路工作范围内的高

线性度。

图 4 压控恒流源电路

压控恒流源电流一般采用直接反馈的方式，本系

统的恒流源电路使用仪表放大器放大反馈信号，并且

搭配数字电位器实现程控放大。数控放大电路如图

中所示，仪表放大器将采样电阻两端的电压放大后输

入到运放的反馈端，反馈量的大小和电流大小成比

例。FPGA 主控通过调整数字电位器的电阻值来切换

仪表放 大 器 的 放 大 倍 数，从 而 切 换 输 入 电 流 的 档

位［13］。

压控恒流源的电流采样电阻使用 0. 5 Ω 的高精

度低温飘电阻，该电阻随着电流变化温度和阻值变化

很小，保证了电路工作时电流的稳定性。仪表放大器

采用 AD8022，该放大器具有 1～1 000 倍可调增益，且

带宽最大为 1. 5 MHz。电路使用 256 抽头低温飘数字

电位器 MAX5401，当 FPGA 控制 MAX5401 的阻值变

化时，仪表放大器的增益改变，增益公式如下:

ＲG =
49. 4 kΩ
G－1

( 1)

其中，ＲG 为数字电位器阻值，G 为仪表放大器增益

倍数。

4 控制软件和上位机设计

4. 1 FPGA 控制程序

系统 FPGA 部分的软件设计主要分为三个模块，

分别是: 调制信号产生模块、输出电流档位控制模块、
串口上位机通信模块。如图 5 所示。

图 5 FPGA 控制程序框图

调制信号产生模块由 DDS 模块、信号叠加模块

和 MAX541 驱动模块组成。由两个 DDS 模块分别产

生高频调制信号和低频扫描信号。产生的扫描信号

和调制信号直接在 FPGA 中进行叠加，叠加后的信号

再通过 DAC 驱动模块进行输出，产生驱动电压信号。
由于信号产生模块的核心部分在 FPGA 内部实现，故

可以灵活的改变产生信号的频率和幅值，以满足不同

场景和不同激光器对调制信号的要求。
输出电流档位控制模块用于控制数字电位器的

电阻值，从而实现控制输出电流的最大范围。串口上

位机通信模块则是通过 USB 转串口芯片接收到来自

上位机的数据包，并对数据包进行解析，提取出所需

要的系统控制信息，如: 输出电流档位、输出波形频

率、幅值等。

4. 2 上位机软件设计

为了增加系统使用的灵活性和便捷性，使用 Vis-
ual Studio 设计了上位机。系统通过串口转标准 USB
HID 设备芯片 FT260 进行通信。驱动系统和上位机

连接成功后，在上位机界面可以设置调制波形和扫描

波形的频率和幅值、输出电流范围、波形输出使能等

参数。设置完成后，上位机通过 USB 接口下发数据，

FPGA 接收到数据并解析后更改系统工作状态。上位

机软件界面如图 6 所示。

图 6 上位机界面
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5 实验与测试结果

可调谐激光器驱动系统支持多种驱动波形输出

和多档位电流输出，因此分别对不同档位的直流电流

输出特性和交流输出的频率和幅值特性进行了测试。
驱动电路支持多档电流输出: 20 mA、50 mA、100

mA、200 mA、300 mA。针对这五个档位，在每个档位

选取满量程的 50%的电流进行输出，分别测量其实际

电流大小和电流波动情况，如下表 1 所示。

表 1 激光器驱动电路电流波动情况

档位( mA) 设定驱动电流( mA) 实测电流( mA) 电流波动( %)

20 10 9. 997 0. 05

50 25 24. 999 0. 03

100 50 49. 984 0. 05

200 100 100. 010 0. 04

300 150 149. 995 0. 03

根据表 1 可知，在不同档位下，电流的波动大小

均小于 0. 05%。稳定度良好，保证了 TDLAS 系统的

激光器能够稳定工作。
交流输出测试主要对 DAC 输出电压信号的频率

和峰峰值进行测量，此部分包括扫描信号和正弦调制

信号，测量结果如下表。

表 2 交流输出测试

设定幅值 /V 设定频率 /kHz 实测幅值 /V 实测频率 /kHz

0. 5 5 0. 51 4. 999

1 7. 5 1. 02 9. 998

1. 5 10 1. 49 10. 001

2 15 1. 97 15. 002

2. 5 20 2. 50 19. 999

由上表可知，系统产生的信号与设定值误差较

小，能够满足 TDLAS 系统对可调谐激光器驱动的需

求［14］。

6 结论

设计了一种基于 FPGA 的输出电流档位可变的

TDLAS 气体检测激光驱动系统。使用 XC6SLX16 为

主控，在内部构建了调制信号发生模块，使用高精度

DAC 进行信号输出。同时在压控恒流源电路部分增

加了数控放大电路，使系统具有电流输出多档可调功

能，能够适应不同类型的激光器，增加了系统应用的

灵活性。本设计还可以通过上位机进行参数配置，具

有工作状态稳定、输出波形和电流范围灵活可变的特

性，可广泛应用于气体检测系统的激光器驱动中。
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